
Kontakta teknisk supportEventuellt motorfel

Statiskt läge.

Ljudlarm av.

Funktionsguide
Felsökning

Snabbguide Pro-CARE 2

För detaljerade användarinstruktioner och varningstexter, se användarhandboken.

Brukarvikt:

Kontrollera strömbrytare

Kontrollera kopplingen

Kontakta teknisk support

Kontakta teknisk support

Kontrollera stickkontakt 
och elsladd

1 2

3 54

Installera Koppla in och slå på

Pumpa upp Använd HLR/CPR

Warning
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Kontrollera att HLR/CPR 
ventil/-ventiler är 
ordentligt stängda
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Snabbguide Pro-CARE 2
Stäng

Stäng 

30-180 kg

Varning

Ca 20 min.

Öppna

Lågt tryck

Strömavbrott

Service
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